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NF-light Advantage Kit 与 N4PE Advantage Kit 中 NFL 检测数据对比

一. 背景及目的

NFL 与 N4PE 试剂盒均可以检测血液等样本中NFL 蛋白含量，且两者使用的抗体对均相同，晶佰实验室基于 Simoa HD-X 平台在一次

检测实验中使用两个试剂盒对同一批次血浆进行检测测试，可为该 2类试剂盒的检测样本的通用性及检测差异提供参考。

二．结果描述

1. NFL Advantage kit 相同批号试剂盒在不同时间对相同样本进行检测的结果可保持高度一致（Mean CV<5%）。

2. NFL 与 N4PE 试剂盒对血浆样本中不同NFL 蛋白含量的定量结果可基本保持一致（Mean CV<10%）。

注：此数据仅代表本实验室此次测试数据，由于实际使用情况以及检测样本类型的不同可能存在差异，仅供参考

三．检测试剂盒信息：参考Quanterix 试剂盒 Datasheet 及 COA文件

基本检测信息 NFL Advantage kit N4PE Advantage kit-NFL Plex
Lot 502976 502957

标曲梯度

A 0 0
B 0.381 0.323
C 1.02 1.22
D 2.77 4.25
E 8.13 13.1
F 28.7 45
G 89.4 133
H 283 397

检测范围 0-1800 pg/ml 0-2000 pg/ml
LOD 0.038 0.09 pg.ml
LLOQ 0.174 0.4 pg/ml

样本体积/单重复 68ul (Onboard 4×) 55ul (Onboard 4×)

注：使用Quanterix 针对NFL Advantage kit（502976）修改后COA标曲数据进行计算；

四．实验信息

检测平台 Simoa HD-X

样本类型/组别

血浆×5 例
低浓度：<10 pg/ml
中浓度：～20 pg/ml
高浓度：>100 pg/ml

样本处理 解冻混匀，10000×g，离心 5min，仪器 4×稀释
实验时间 20211102 20211112
Batch ID A-299-301 A-312

试剂盒
NFL Advantage kit

（502976）
NFL Advantage kit

（502976）
N4PE Advantage kit

（502957）
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五．NFL 蛋白检测数据对比

1.相同试剂盒-相同样本-不同时间（10 天）检测数据对比

Assay 样本组别 20211102 检测浓度 20211112 检测浓度 CV%

NFL Advantage kit
（502976）

低浓度 1 5.69 6.06 4%
低浓度 2 8.38 7.70 6%
中浓度 1 13.68 13.29 2%
中浓度 2 20.08 19.37 3%
高浓度 1 101.20 107.77 4%

2.NFL Advantage kit 与 N4PE Advantage kit-NFL Plex 相同样本检测数据对比

样本组别
20211112 检测

NFL（502976） N4PE-NFL plex（502957） CV%

低浓度 1 6.06 6.11 1%
低浓度 2 7.70 8.28 5%
中浓度 1 13.29 13.51 1%
中浓度 2 19.37 23.45 13%
高浓度 1 107.77 116.81 6%

六．讨论说明

1.NFL 蛋白在血浆血清样本中稳定性较高，可基本忽略由冻融一次产生的数据偏差；

2.NFL 单因子检测试剂盒相较于N4PE 多重检测试剂盒在NFL 蛋白检测上灵敏度相对较高，单重试剂盒检测稳定性也高于多重检测；

3.若有多个N4PE 相关标志物检测需求可优先选择多重试剂盒进行检测，可考虑与NFL 单重检测结果一同进行后续分析；

说明：由于此次测试所涉及的样本量较小，可能存在偶然情况，或无法完全判定情况，仅供参考，应依据实际检测需求选择检测试剂盒。
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